
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 کنترل داخل کيت  عنوان کنترل :   Androstenedione : یشعنوان آزما

شروع کنترل   28ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:70/78/1071 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

82880 12900 12080 12000 12880 72900 72080 7280 132960 

 

 مقدار یختار

78/79/1071 126 

70/79/1071 123 

79/79/1071 126 

 مقدار یختار

10/79/1071 120 

13/79/1071 120 

19/79/1071 126 

 مقدار یختار

83/79/1071 123 

67/79/1071 120 

 

Mean: 1.488 SD: 0.181 CV%: 12.153 

 

 




