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کنترل داخل کيت : عنوان کنترل    Androstenedione:  یشعنوان آزما

شروع کنترل   ANDR-5151B: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:21/08/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

2.131 1.934 1.737 1.54 1.343 1.146 0.949 0.197 9.5 

 

مقدار  یختار

21/08/1399 1.4 

24/08/1399 1.34 

26/08/1399 1.57 

28/08/1399 1.51 

مقدار  یختار

01/09/1399 1.45 

03/09/1399 1.59 

05/09/1399 1.42 

08/09/1399 1.4 

مقدار  یختار

10/09/1399 1.5 

12/09/1399 1.45 

15/09/1399 1.55 

 

Mean: 1.471 SD: 0.08 CV%: 5.409 

 

 


