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 biorad II عنوان کنترل :   Estriol (Free)-CLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   :0;28ساخت :  یسر siemens عنوان دستگاه :

::2/82/9;11 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

231;: 237.2 23210 232;9 23:.2 23817 ;31; 839.7 ;3721 

 

 مقدار یختار

89/80/9288 23: 

8;/80/9288 232 

82/80/9288 232. 

82/80/9288 2372 

8./80/9288 2320 

81/80/9288 2387 

99/80/9288 232; 

9:/80/9288 23;2 

 مقدار یختار

9;/80/9288 23;: 

92/80/9288 2371 

9./80/9288 232. 

97/80/9288 23;1 

90/80/9288 238: 

91/80/9288 232 

:8/80/9288 232; 

::/80/9288 237 

 مقدار یختار

:;/80/9288 23:2 

:2/80/9288 232; 

:2/80/9288 239; 

:./80/9288 232; 

:7/80/9288 2301 

:1/80/9288 23:. 

;8/80/9288 232 

 

Mean: 4.441 SD: 0.225 CV%: 5.06 
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