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 randox III عنوان کنترل :   PAPP-A-CLIA : یشعنوان آزما

 77/01/0911شروع کنترل :  2647MS-2ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

025.99 045107 045710 0.542 0.5161 065671 095112 15470 95149 

 

 مقدار یختار

10/19/0611 0.54 

17/19/0611 0651 

19/19/0611 0.54 

16/19/0611 04 

1./19/0611 0.5. 

14/19/0611 0.54 

11/19/0611 0.5. 

11/19/0611 0.54 

01/19/0611 045. 

 مقدار یختار

00/19/0611 02 

07/19/0611 0450 

09/19/0611 0.59 

02/19/0611 0651 

01/19/0611 0.54 

01/19/0611 0459 

71/19/0611 0450 

77/19/0611 0457 

79/19/0611 0.54 

 مقدار یختار

76/19/0611 0459 

7./19/0611 04 

74/19/0611 04 

72/19/0611 0651 

71/19/0611 0.54 

91/19/0611 0457 

90/19/0611 0.5. 

 

Mean: 15.776 SD: 0.511 CV%: 3.239 
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