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 randox II عنوان کنترل :   PAPP-A : یشعنوان آزما

 51/55/5045شروع کنترل :  3517ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

7839 78695 38296 38497 98090 28391 28692 48177 98052 

 

 مقدار یختار

40/46/5046 7 

41/46/5046 3 

42/46/5046 382 

49/46/5046 3 

47/46/5046 3 

54/46/5046 3822 

55/46/5046 3822 

 مقدار یختار

56/46/5046 983 

57/46/5046 3 

50/46/5046 3 

52/46/5046 287 

59/46/5046 983 

53/46/5046 382 

57/46/5046 785 

 مقدار یختار

60/46/5046 383 

61/46/5046 386 

69/46/5046 3 

63/46/5046 385 

74/46/5046 981 

75/46/5046 3 

 

Mean: 8.186 SD: 0.53 CV%: 6.476 

 

 




