
 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه 
 

  
 

 1 

 

 

 ABBOTT-1: عنوان کنترل    Progesterone CLIA:  یشعنوان آزما

شروع کنترل   32908191: ساخت  یسر ABBOTT: عنوان دستگاه 

:02/06/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

1 0.949 0.898 0.847 0.796 0.745 0.694 0.051 5.993 

 

مقدار  یختار

08/11/1399 0.8 

09/11/1399 0.81 

11/11/1399 0.8 

12/11/1399 0.8 

13/11/1399 0.9 

14/11/1399 0.8 

15/11/1399 0.9 

مقدار  یختار

16/11/1399 0.9 

18/11/1399 0.8 

19/11/1399 0.78 

20/11/1399 0.8 

21/11/1399 0.9 

23/11/1399 0.8 

25/11/1399 0.78 

مقدار  یختار

26/11/1399 0.79 

27/11/1399 0.8 

28/11/1399 0.82 

29/11/1399 0.88 

30/11/1399 0.8 

 

Mean: 0.824 SD: 0.045 CV%: 5.476 

 

 


