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 ABBOTT-1 عنوان کنترل :   Testosterone-CLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   20233343ساخت :  یسر ABBOT عنوان دستگاه :

:31/40/3044 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

033243 213320 203043 2331 313422 363044 333300 23343 032 

 

 مقدار یختار

31/40/3044 2034 

34/40/3044 2230 

33/40/3044 2631 

33/40/3044 2036 

32/40/3044 21 

30/40/3044 23 

36/40/3044 2030 

33/40/3044 2334 

31/40/3044 2230 

30/40/3044 21 

24/40/3044 23 

43/34/3044 21 

43/34/3044 2034 

 مقدار یختار

40/34/3044 23 

46/34/3044 2336 

44/34/3044 21 

43/34/3044 2031 

41/34/3044 2336 

40/34/3044 2330 

33/34/3044 24 

33/34/3044 2031 

32/34/3044 2633 

30/34/3044 21 

36/34/3044 2032 

31/34/3044 26 

30/34/3044 2233 

 مقدار یختار

34/34/3044 21 

33/34/3044 2333 

33/34/3044 21 

32/34/3044 2036 

36/34/3044 2336 

34/34/3044 2436 

33/34/3044 2633 

31/34/3044 2231 

30/34/3044 2336 

24/34/3044 21 

 

Mean: 35.375 SD: 2.171 CV%: 6.138 
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