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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

TestResultCLECLELFAELISAOthers

HBs Ag

Negative

Positive

Suspicious

164

1

116

1

27

1

23

1319

7

3

7

HCV Ab
Negative

Positive

104114261359

12

11

HIV Ab

Negative

Positive

Suspicious

99110

2

27

19

1379

3

12

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال 1403 نمونه:  1403S320آزمایشگاه: پاتوبیولوژی‌ نور 2.740

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HBs AgPositiveECLRoche

HCV AbNegativeECLRoche

HIV AbPositiveECLRoche

نتیجه مورد انتظار

Positive

Negative

Positive
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TestResultCLECLELFAELISAOthers

HBs Ag

Negative

Positive

Suspicious

1

162

1

2

112

2

28

54

1265

12

4

6

HCV Ab
Negative

Positive

104

1

111

1

221344

13

9

HIV Ab

Negative

Positive

Suspicious

99108

2

32

28

1346

2

10

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال 1403 نمونه:  1403S321آزمایشگاه: پاتوبیولوژی‌ نور 2.740

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HCV AbNegativeECLRoche

HBs AgPositiveECLRoche

HIV AbPositiveECLRoche

نتیجه مورد انتظار

Negative

Positive

Positive
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TestResultCLECLELFAELISAOthers

Toxoplasma IgG

Positive

Negative

Suspicious

48

2

27

1

2

1

80

5

31

Rubella (IgG)
Positive

Suspicious

59

1

153952

CMV (IgG)
Positive

Negative

6416

1

478

2

1

HSV (IgG)
Positive

Negative

172263

3

5

TORCH گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره سوم سال 1403 نمونه:  1403S530آزمایشگاه: پاتوبیولوژی‌ نور 2.740

روش آزمایشسازنده کیتنتیجه نهاییواحدنتیجهآزمایشردیف

2Rubella (IgG)18.0ratioPositiveVircellELISA

3CMV (IgG)74.6U/mLPositiveDiasorinCL

4HSV (IgG)23.2PositiveDiasorinCL

1Toxoplasma IgG10.2U/mLPositiveDiasorinCL

نتیجه مورد انتظار

Positive

Positive

Positive

Positive
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