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 Control Normal عنوان کنترل :   Transferrin : یشعنوان آزما

 51/59/1555شروع کنترل :  424595ساخت :  یسر Olampius عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

955 935 995 915 955 125 185 15 5.4 

 

 مقدار یختار

51/59/1555 958 

59/59/1555 911 

53/59/1555 995 

50/59/1555 915 

54/59/1555 959 

58/59/1555 958 

52/59/1555 910 

15/59/1555 912 

11/59/1555 951 

13/59/1555 913 

15/59/1555 950 

14/59/1555 915 

10/59/1555 958 

 مقدار یختار

14/59/1555 912 

18/59/1555 955 

95/59/1555 915 

91/59/1555 915 

99/59/1555 955 

93/59/1555 910 

95/59/1555 954 

94/59/1555 952 

94/59/1555 955 

98/59/1555 995 

92/59/1555 950 

35/59/1555 952 

31/59/1555 915 

 مقدار یختار

51/53/1555 913 

59/53/1555 995 

53/53/1555 910 

55/53/1555 950 

54/53/1555 910 

50/53/1555 951 

54/53/1555 958 

58/53/1555 954 

52/53/1555 951 

15/53/1555 954 

11/53/1555 995 

19/53/1555 955 

 

Mean: 209.816 SD: 6.383 CV%: 3.042 
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